“PRZEDSIEBIORSTWO LABORATORIUM ANALITYCZNE
I ONCNOMUNAL e LR R T N PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACH
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0404/2021 BEA
R
Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z 0.0. AB 1047

ul. Ustugowa 2
89-520 Gostycyn

Podstawa realizacji :

Zlecenie nr: 0010/2021

Rodzaj prébki/Miejsce pobierania

Prébkobiorca:

Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F.
Nr karty pobierania KW208/2021

woda podawana do sieci

SUW Pruszcz, kran w stacji

Pobieranie probek zgodnie z norma:
PN-EN ISO 19458:2007 zwyt.p. 4.4.2, 4442 445 4456 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Stan probki w chwili dostarczenia do laboraterium nie budzi

zastrzezen

Temperatura prébki przy pobieraniu 8.5°C

Data/godz. pobierania probki:

09.03.2021 08:55

Data/godz. przyjecia probki:

09.03.2021 10:35
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Data zakonczenia badan: 12.03.2021
Data sporzadzenia sprawozdania: 12.03.2021
Numer laboratoryjny probki 0500/W/2021 .
Wymaganie
)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
# pH" PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7.4 +0,1 6,5-9,5
PN-EN 27888:1999 S/
\#v;;z;::g}nost elektryczna WSlem | s 4ec) 593 +45 <2500
# Metnosé PN-EN ISO 7027-12016-08 NTU <0,301 <1
PN-EN 1SO 7887 2012 +Ap1:2015 mall Pt <
# Barwa bt 5 +2 18
# Ogolna liczba PN-EN 1SO 6222 2004 jtkf1 ml <100
mikroorganizméw w temp: 25 <17:36>
22°C po 72h)
" | A PN-EN ISO 9308-12014-12 Jtk/100 mi
# Liczba bakterii grupy coli A1 2017-04
. : PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 tk/100 mi
# Liczba Escherichia coli +A12017-04
# Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-22004 {tk/100 ml
0
katowych

A - badanie akredytowane

Uwagi: # Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi — Decyzja Nr 744-4/20 obowiazuje od 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz 2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

" W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji temperatury. W nawiaste podano temperaturg probki.| @ w temperaturze 25°C. Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacjl temperatury. W
nawiasie podano temperature prabki.; ' Metoda-plytki lane (posiew wgtebny). Podioze-agar z ekstraktem drozdzowym wg 1SO 6222.; * Punkt 0,30 NTU jest granica oznaczainosci potwierdzong w laboratorium.

Autoryzuje: mgl

| Miesikowska (Specjalista Analityk)

|

W

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wylgcznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiaru, ktdra stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%
i wspétezynniku rozszerzenia k=2. Informacie niezbedne do interpretac)i wynikow analiz. 2 nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan’ s3 fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralna catodc | moze byé wykorzystywane | kopiowane jedynie w cafo$ci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania
.Sprawozdania z badan” Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjgcia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan

KONIEC

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
80-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1




PRZEDSIEBIORSTWO
— 1o KOMUNALNE
PK

w TUCHOLI Sp. z o.0.

LABORATORIUM
ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA
tel,/fax: 052 33 43 184

ANALITYCZNE

e-mail: laboratorium@ok.tuchola.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0405/2021

ul. Ustugowa 2
89-520 Gostycyn

Zleceniodawca : Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "KAMIONKA™ Sp. z 0.0.

Podstawa realizacji:  Zlecenie nr: 0010/2021

Rodzaj probki/Miejsce pobierania

Probkobiorca:
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F.
Nr karty pobierania KW208/2021

woda podawana do sieci

SUW Pruszcz, kran w stacji

Pobieranie prébek zgodnie z norma:
PN-I1SO 5667-5:2017-10

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
zastrzezen

Temperatura prébki przy pobieraniu 8.5°C

Data/godz. pobierania probki:

09.03.2021 08:55

Data/godz. przyjecia probki:

09.03.2021 10:35

Data zakonczenia badarn: 10.03.2021
Data sporzadzenia sprawozdania: 12.03.2021
Numer laboratoryjny prébki 0500/wW/2021
Wymaganie
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz "
NN PN-EN 1622:2006 TFN akceptowalny przez
Liczba progowa smaku <1 k%?::g:{?;mv; ::z
Zmian
NN PN-EN 1622:2008 TON akceptowalny przez
# Liczba progowa zapachu <1 - k%?:g:;i?éi%:: ‘
Zmian

NN - badanie nieakredytowane. niecbjgte zakresem dziatalnosci laboratoryjne] (niespeinione sa wymagania normy PN-EN / ISQ IEC 17025:2018-2)
Uwagi: # Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tucholi — Decyzja Nr 744-4/20 obowiazuje od 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozp Min. Zdrowia z dn. 07.12 2017, poz.2294 - w sprawie jJakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

Autoryzuje m| | Miesikowska (Specjalista Analityk)

{.
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Zatwierdzil/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz cdnosza sie wylacznie do badanych probek Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiaru, kidra stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%
i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Informacie niezbedne de interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwe dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”

stanowi integraing calosc | moze by¢ wykorzystywane | kopiowane jedynie w caloscl Kopiowanie cz
.Sprawozdania z badan” Klient ma 14 dni na ziozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna

Przedsigbiorstwo Komunaine w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

KONIEC

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

gsciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody Laboraterium. Od momentu otrzymania
z datg rozpoczecia badan




